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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr LBW.9051.2.346.2023.MJ

Nazwa i adres klienta: Lasy Panstwowe Nadle$nictwa Staporkow, ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkow

Adresat sprawozdania: j.w."

Badany obiekt: probka wody do spozycia ze zrodta "

Miejsce pobrania probki: : Niektan Wielki — zrodetko koto szkotki lesnej”

Prébke pobral: w dniu 29.08.2023 o godz. 11%° przedstawiciel PPIS w Koniskich p. Rafat Koszlak

zaswiadczenie z dnia 03.06.2019 wydane przez WSSE w Kielcach”.

Metodyka poboru: PN ISO 5667-5:2017-10+Ap.1:2019-07, PN-EN ISO 19458:2007, 10/04/PO-03"

Protokél pobrania probki: NHS.9020.7.115.2023 z dnia 29.08.2023"

Zlecenie Nr LBW.9052.2.113.2023.LW z dnia 29.08.2023

Kod probki: LBW.SP.330.23

Cel badania: wykorzystanie wynikéw w obszarze regulowanym prawnie, zgodnie z Rozp. Ministra
Zdrowia z dn. 07.12.2017r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.2017 poz.2294)

Prébka dostarczona: prawidlowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmiang wlasciwoscel,

stan probki: bez zastrzezen
Data przyjecia probki do badan i rozpoczgcia badania: 29.08.2023
Data zakonczenia badania: 01.09.2023

WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH:

Dopuszczalne zakresy
warto$ci wg Rozp.
Rodzaj oznaczenia Jednostka Wyniki Identyfikacja metody Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017r
Dz.U.2017, poz.2294)
Stezenie jonow 5,1 0,17 PN-EN ISO 10523: 2012 (A) 6.5-9.5
wodoru (pH) Temp. 20,3°C | Metoda potencjometryczna ’ i
. PN-ISO 7150-1:2002 (A)
4
AMOTOWY Jon mg/] 0,065+0,010 Metoda spektrofotometryczna 0,50
PN-EN 26777:1999 (A)
4
Azotyny ek 0,042:0,007 Metoda spektrofotometryczna Gl
" PN-82/C-04576.08 (A)(P)
Azntany gl L] Metoda spektrofotometryczna 30
5 L $ -+ ¥ -
Zelazo ug/l 3545 PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 200
Metoda spektrofotometryczna (A)
4 PN-92C-04590/03 (A)(P)
Mangan ne/l s Metoda spektrofotometryczna NV

# + za wynikiem oznacza niepewnos¢ rozszerzong o wspotezynniku k =2 z 95% poziomem prawdopodobienstwa,
bez uwzglgdnienia niepewnosci pobierania

Wykonawca badania: st. tech. lab. M. Jaworska

Autoryzowat:
St. TECHNIK JABORATORYINY

il
Mirostawa Jalvorska

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej tylko w catosci.
Klientowi przystuguje prawo do ztozenia skargi. Zawiera 2 strony
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr LBW.9051.2.346.2023.MJ

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Bad Wymagania wg Rozp.
adane s . Ministra Zdrowia
parametry Jednostka Wyniki Identyfikacja metody 2 dnia 07.12.2017r
(Dz.U. 2017, poz.2294)
Liczba bakterii | . 2,4x10?
: 2 « | PN-EN —-1:2014-
grupy coli j.t.k./100ml [2,0%10%2,9%107] N ISO 9308-1:2014-12 0
. +A1:2017-04 A)
Esc he]_’:zi?:: coli j-tk./100ml 0 Metoda filtracji membranowej 0
Ogolna liczba 2 Bez
1 ] : ; .
drobnoustrojéow | j.tk./Iml 1 0kl 63)(10 ok SiogaN *Ifgvgz(zii'ez\g?f{ 15?)) nieprawidtowych
W 22:E20C [ L,UX ,1,5X10 ] pty p giebny Zmian‘"

*% . oznacza niepewnos¢ rozszerzong o wspétezynniku rozszerzenia k=2, odpowiadajacy poziomowi
ufnoéci 95%, obliczona wg PN-EN ISO 29201:2022-02 opartg na podejsciu catosciowym,
bez uwzglednienia niepewnosci poboru i transportu probki

*%% _ zaleca sig, aby ogdlna liczba drobnoustrojow nie przekraczafa:
- 100 j.t.k./l ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe]
- 200 j.t.k./l ml w kranie konsumenta

Wykonawca badania: asystent mgr inz. M. Dzigciolowska
asystent mgr A. Miernik

Autoryzowal:

ASYSTENT

mgr An% Miernik

|

Wyniki badania odnosza si¢ do dostarczonej i badanej probki.
(A)- metoda objeta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(P) - norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, bez zastapienia
A - informacje uzyskane od klienta

Data sporzadzenia sprawozdania: 04.09.2023

Zatwierdzil

[

Wydrukowano 3 egzemplarze:

1. klient -2 egz.
2.a/a- 1 egz.

koniec

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w catosci.
Klientowi przystuguje prawo do ztozenia skargi. Zawiera 2 strony
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